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SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

                                                          CHARGE MAXIMALE  175 Kg

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

CET APPAREIL DOIT ETRE UTILISE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET ENTRAINE

NE JAMAIS UTILISER UN APPAREIL DEFECTUEUX

UNE MAINTENANCE ANNUELLE EST OBLIGATOIRE

La fixation de palonnier doit être impérativement  changée tous les 3 ans

I - Caractéristiques techniques

-Dimension au sol 106 * 64  cm.                                -Ecart de levage 124  cm
-Poids de l’appareil : 47 kg                                         -Roues arrière équipées d’un frein
-Structure : acier                                                 -Roues doubles à l’avant
-Revêtement : époxy                                                 -Capacité de levage : 175 KG
-Vérin électrique  (montée) : 24VCC 10000N -Chargeur de batteries intégré
-Alimentation par  batterie : 2.9 AH, 24V -Boutons : arrêt d’urgence et descente d’urgence
-Indicateur de charge batterie : par diodes
-Autonomie de l’appareil en nombre de cycles (montée/descente) avec un poids moyen de 100Kg, avec des
batteries neuves et chargées: 40 cycles.

Important : Cet appareil doit être utilisé avec des sangles (élément de sécurité) exclusivement fournies par
Dupont Médical.

II - Utilisation prévue:
-Cet appareil de transfert est destiné au transfert de patients à mobilité réduite.
-Le Samlight doit être utilisé exclusivement en intérieur sur un sol plan stable et adhérent ; il doit être
manipulé par un personnel compétent formé à l’utilisation de ce type d’appareils.

III - Principe de Fonctionnement :

1) Déballage
Vérifier que les différents éléments composant l’appareil n’ont pas subi de détérioration pendant le
transport .
Vérifier la présence des accessoires : télécommande, cordon secteur, notice d’utilisation
Prendre soin de passer le câble secteur dans le système anti-extraction placé sous le boîtier chargeur
Nota : Cet appareil est assemblé et testé sur notre site de fabrication.

2) Mise en service du boîtier d’alimentation (voir en VII plan d’alimentation)
- Avant chaque utilisation, vérifier que les batteries sont correctement chargées (voyant de charge éteint)
- Tourner d’1/4 de tour vers la droite le bouton d’arrêt d’urgence.

!
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SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

ATTENTION APRÈS CHAQUE UTILISATION FERMER LE BOUTON D’ARRET D’URGENCE

3) Mise en charge (voir en IX plan d’alimentation).

LA MISE EN CHARGE DU BOITIER EST A EFFECTUER CHAQUE SOIR.

- Raccorder le cordon d’alimentation au secteur 220 volts.
- Les voyants présence secteur ON et CHARGE sont allumés.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant CHARGE s’éteint.
- Retirer le cordon d’alimentation de la prise secteur le lendemain matin.

La mise en charge des batteries de l’appareil doit se faire dans un local bien aéré.

LORS DE LA MISE EN CHARGE, IL EST IMPOSSIBLE D’UTILISER L’APPAREIL.

4) Problèmes rencontrés :

-Dans le cas où la télécommande ne peut  faire descendre ou monter le patient :

Appuyer avec un stylo au niveau d’EMERGENCY pour descendre ↓ ou bien utiliser la descente
d’urgence manuelle.

-La télécommande ou le vérin ne fonctionne pas :
Vérifier les connexions.

-Lors de la mise en charge le voyant ON présence secteur ne s’allume pas :
Vérifier la connexion du câble. Vérifier s’il y a bien du courant en sortie de la prise secteur.

-Lors d’une montée/descente un signal sonore se déclenche:
Mettre en charge l’appareil (Temps pour une recharge maxi. : 4H).

-Lors d’une montée, le vérin reste bloqué en position haute (lorsque la descente électrique ne
fonctionne pas):

Utiliser le déblocage manuel d’urgence (Voir ch. IX, alimentation).

EN CAS DE PROBLEME LORS D’UNE LEVEE OU D’UNE DESCENTE, SE SERVIR DE
L’ARRET D’URGENCE ET LE DESARMER EN LE TOURNANT D’1/4 DE TOUR VERS LA

DROITE POUR UNE NOUVELLE UTILISATION.

!

!

!
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SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

IV - Utilisation du SAMLIGHT écartement manuel

1) Ecartement de l’embase

- Appuyer sur la pédale pour écarter ou fermer l’embase A du SAMLIGHT écartement manuel.

2) Prise du patient (sangles non fournies).

Sangle attachée position assise

Jambette

Têtière
(partie dorsale)

Boucles de
réglage

 (2 positions)
petite boucle :
position assise

Grande boucle :
position allongée

Boucles de
réglage

 (2 positions)

Sangle non attachée

Boucles de
la sangle

Crochets
(3 de chaque côté)

Fixation de la sangle sur le palonnier.

A- Embase du SAMLIGHT

Appuyer pour
resserrer

Appuyer pour
écarter
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SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

AVERTISSEMENT

Avant de procéder à la mise en place et au transfert du patient, s’assurer  que:
*les batteries sont chargées et l’appareil parfaitement opérationnel
*le sol est stable et plat -les freins de l’appareil sont parfaitement efficaces
*Vérifier que les sangles, les attaches et les éléments de soutien du patient, sont en parfait état
*Si le patient est agité, un accompagnateur doit sécuriser le déplacement du patient
*Vérifier, dans le carnet d’entretien, inclus dans ce manuel, qu’une maintenance régulière est effectuée
une fois par an au moins.

3) Transfert d’un patient d’un lit vers un fauteuil :

- Positionner le patient sur le coté.
- Glisser la sangle sous le patient.
- Vérifier que la sangle soit bien positionnée :
           *  des épaules au coccyx pour une sangle sans têtière.

            *  de la tête au coccyx pour une sangle avec têtière.
- Positionner le patient
- Passer chaque jambette sous chaque cuisse.
- Croiser une longue boucle avec la petite boucle opposée.
- Positionner l’appareil au niveau du patient.
- Accrocher les petites boucles côté tête.
- Accrocher les longues boucles côté jambettes.
- Le patient est prêt à être transféré.

4) Transfert d’un patient d’un fauteuil vers un lit

- Basculer le patient vers l’avant tout en le maintenant.
- Faire glisser la partie dorsale dans le dos du patient jusqu’au coccyx.
- Passer les jambettes sous les cuisses du patient.
- Croiser les longues boucles avec les petites boucles opposées.
- Positionner l’appareil au niveau du patient
- Accrocher les longues boucles  côté tête.
- Accrocher les longues boucles coté jambette.
- Le patient est prêt à être transféré

Points particuliers :

- Lors de la mise en place de la sangle vérifier que celle-ci ne fasse pas de plis sous les jambes du patient.
- Ne pas mettre les freins des roues de l’appareil, de façon que celui ci se positionne correctement vis à vis
du patient lors de la levée.

Autonomie de l’appareil en nombre de cycles (monté/descente) avec un poids moyen de 100Kg : 40 cycles

ATTENTION LE SAMLIGHT ÉCARTEMENT ÉLECTRIQUE NE PEUT EFFECTUER QUE 10
LEVEES / DESCENTES PAR HEURE AVEC UN TEMPS DE REPOS DE 5 MINUTES ENTRE
CHAQUE LEVEE / DESCENTE. LE MAXIMUM POUVANT ETRE REALISE UNE JOURNEE EST
DE 60 LEVEES / DESCENTES.

!
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V - Entretien des Sangles :

1) Vérifications :  (avant chaque utilisation ;  effectuées par un personnel compétent)

-Avant chaque utilisation, vérifier l’état des sangles : pas de couture décousue, le tissu et les sangles ne
doivent pas être effilochés, pas de déchirure ni trace d’usure (trame du tissu transparente).

2) Nettoyage : (chaque fois que cela est nécessaire ; par un personnel compétent)

-Les sangles en P.V.C. peuvent être lavées à 40°C maxi.
-La désinfection se fait à l’aide de solutions détergentes (voir ci dessous chap.VI-2)

VI - Entretien du SAMLIGHT :

1) Nettoyage : (mensuel ou en cas de nécessité ; effectué par un personnel compétent)

-Nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’une solution savonneuse suivi d’un rinçage et
d’un essuyage méticuleux.
-Ne pas employer de détergent trop agressif, ne pas nettoyer à grande eau.

2) Désinfection: (en cas de nécessité ; effectuée par un personnel compétent)

-La désinfection se fait à l’aide de solutions détergentes et désinfectantes pulvérisées sur les surfaces
externes de l’appareil. Il s’agit d’une solution moussante qui ne nécessite pas de rinçage mais un simple
essuyage.
Nos services internes utilisent des solutions de la marque ANIOS dont nous tenons à  votre disposition les
références et les protocoles de validation.

3) Entretien journalier :

 -Mettre les batteries en charge toutes les nuits.

4) Entretien courant : (mensuel ou en cas de nécessité ; effectué par un personnel compétent)

L’entretien courant consiste à vérifier la fonctionnalité de l’appareil :
-L’appareil positionné sur un sol plan, vérifier que les 6 roues sont en appui
-Lorsque les freins sont engagés, l’appareil ne doit pas pouvoir être déplacé (sol plan et adhérent)
-Faire fonctionner l’appareil, à vide, vérifier que le bras et les longerons se déplacent sans à-coups et sans
bruit
-Manipuler les poignées situées sur le mât et le bras de levage et vérifier qu’il n’y a pas de jeu entre le bras
et le mât et entre le mât et les longerons (voir chap.VII Plan de la structure)
-Vérifier que les carters et boîtiers de protection en plastique ne sont pas cassés et qu’ils ne présentent pas
de fissure ou de parties manquantes.
-Vérifier l’état des câbles de liaison : cordon secteur, télécommande et vérins, si un câble ou une prise
présente la moindre trace de brûlure, d’usure, de coup ou si les fils sont apparents, mettre l’appareil
immédiatement en quarantaine et faire remplacer les câbles par le service technique.
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SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

5) Maintenance préventive (annuelle ou en cas de nécessité ; effectuée par un personnel compétent)

La maintenance annuelle obligatoire doit être effectuée par un personnel de formation technique qualifié
et entraîné à la maintenance des appareils électromécaniques.
Les opérations de maintenance ne nécessitent pas d’outillage particulier, un outillage adéquat doit être
utilisé selon les règles de l’art.
Les serrages mécaniques, les jeux et ajustements doivent être exécutés selon les règles de l’art.
En cas de mauvais fonctionnement ou de doute, isoler l’appareil, contacter le Service Après Vente de
Dupont Médical puis, selon le cas, procéder au remplacement de l’élément ou de la fonction non
conforme.

5.1) Inspection mécanique :

- Vérification des soudures. Contrôle visuel
- Vérification des alignements. Contrôle visuel
- Vérification et graissage après démontage des pivots de mât et de longerons
- Vérification  et graissage des fixations de vérin (s)
- Reprise des serrages de toutes les pièces
- Démontage, nettoyage et graissage des roulettes avant et arrière
- Démontage nettoyage et graissage de l’articulation mât.

5.2) Inspection électrique : 

- Vérification de la télécommande
- Contrôle du chargeur
- Contrôle du boîtier de commande et du vérin (s)
- Contrôle et réglage de la vitesse montée/descente
- Contrôle de l’arrêt d’urgence et de la descente d’urgence
- Etat des câbles électriques : remplacer les câbles s’ils présentent des traces d’usure, de

coupures de la gaine ou de dégradation des prises (côtés secteur et appareil).

5.3) Test de charge:

- Mise en charge de la batterie
- Vérification de la puissance et de l’autonomie de la batterie
- Test de l’appareil à pleine charge et contrôle du seuil de coupure
- Réglages et essais.

La Batterie doit être changée environ tous les 2 à 3 ans suivant utilisation.

Les  pièces usées ou présentant un défaut de fonctionnement doivent être remplacées par des
pièces d’origine, fabriquées ou fournies par DUPONT MEDICAL.

5.4) Carnet d’entretien:

Chaque opération de maintenance ou intervention doit être consignée dans le carnet
d’entretien joint à cette notice.
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5.5) Expédition, stockage et destruction:

- Le retour ou le transport de l’appareil doit se faire dans son emballage d’origine
- Avant de stocker l’appareil, procéder à un nettoyage complet et vérifier le

fonctionnement de l’appareil ; ranger l’appareil dans un local sec et à l’abri de la
poussière et de l’humidité.

- A la mise en service après  stockage, recharger les batteries, vérifier le fonctionnement
avant toute nouvelle utilisation

- Température de stockage :     0  à + 50°C  Hygrométrie 10 à 80%
- Température d’utilisation : +10 à + 40°C  Hygrométrie 30 à 80%
- La destruction des pièces défectueuses, des emballages et des batteries doit être confiée

à des centres de traitement des déchets agréés.

VII – Conditions de garantie et responsabilités :

   ATTENTION : La fixation de palonnier doit être impérativement  changée tous les 3
ans.( voir en VIII – plan de la structure)

Le SAMLIGHT écartement manuel est garantie 1 an pièce et main d’œuvre (à l’exception de la
télécommande), dans le cadre d’une utilisation normale suivant les instructions ci-dessus. Sont exclus de
la garantie les négligences, erreurs de manipulation ou accidents.
Toute modification ou adjonction d’accessoires sans autorisation écrite de DUPONT MEDICAL,
exclura de facto l’appareil de la garantie et de la responsabilité de DUPONT MEDICAL. En
particulier, l’utilisation des sangles, non commercialisées par DUPONT MEDICAL pour cet appareil, ne
saurait engager notre responsabilité.

Les contrôles et vérifications périodiques mentionnés dans le paragraphe précédent, doivent être effectués
par un personnel compétant et inscrits dans le carnet d’entretien de l’appareil. Hors période de garantie,
en cas de non-respect de ces contrôles et vérifications, notre responsabilité ne saurait être engagée.

En cas de problèmes techniques non résolus, veuillez contacter le Service Après Vente au :
Tél. : 03.83.494.371
Fax : 03.83.494.391

Une liste de pièces de rechange est fournie dans cette notice.
La société DUPONT MEDICAL met à votre disposition des contrats de maintenance et de
vérification. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au :

Tél. : 03.83.495.495
Fax. : 03.83.495.496

!
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VIII - Plan de la structure du SAMLIGHT écartement manuel

IX – Plan de l’alimentation

d’urgence

(bague à

Descente

manuelle

soulever)

Vérin (17) Ensemble d’alimentation
IP 65 (18+20)

Arrêt
d’urgence Descente

d’urgence
électrique

Boîtier
d’alimentation

(21)

Boîtier
chargeur

(19)

Voyants ON
et

CHARGE

Flèche (1)

Longeron
Gauche

(4)

Palonnier (15)

Traverse (8)Longeron Droit (3)

Système de
pédale

d’écartement
(24)

Mât (9)

Ensemble
d’alimentation

(18+20)
Boulon à œil (14)

Attention, à changer
tous les 3 ans(avec

visserie)

Vérin de levée (17)

(N°) : références
pièces de rechange

Montée et
descente

Télécommande(19)
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X – Option avec pesée classe III Médical : SCAL’UP 

Une notice d’utilisation de la pesée est présente dans son emballage.

ATTENTION : le système de fixation de la pesée SCAL’UP a été modifié, par le fabricant,
de façon à s’adapter aux lève-patients de marque SAMERY. Dupont Médical décline toute
responsabilité si la pesée est utilisée sur un appareil autre que les lève-patients fabriqués par
Dupont Médical.

Lors de la montée de la descente ou du transfert d’un patient, ne jamais exercer d’efforts
latéraux sur le palonnier ou sur le patient. Les attaches de la pesée ne doivent jamais venir
en buttée ou en porte-à-faux sur le bras du lève-patient ou sur le palonnier. IL Y A RIQUE
DE RUPTURE.

Faire vérifier annuellement l’état des attaches, remplacer tous les trois ans les vis de fixation de pesée.

Pesée Scal’up

palonnier

Flèche

Fixation spéciale
SAMERY

Fixation spéciale
SAMERY

Touche TARE

Touche
MARCHE/ARRET

!
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE

Désignation Matériel : SAMLIGHT écartement manuel

N° Référence Désignation
1 S22020038 Flèche
2 S22022052 Coussinet bronze
3 S22020103 Longeron droit
4 S22020102 Longeron gauche
5 S22020104 Support biellette
6 S22020105 Biellette
7 S22020106 Support capot
8 S22020223 Traverse
9 S22020224 Mât

10 S21021007 Roue ∅ 50
11 S22021008 Roue ∅ 125
12 S22040016 Capot ABS (sur embase)
13 SA6414120 Boule bakélite ∅ 41
14 S22022023 Boulon à œil  M14 + visserie
15 SR2200000 Palonnier
16 SA6414110 Embout carré 50x50
17 S21031010 Vérin d’élévation
18 S22031000 Boîtier chargeur
19 S22030720 Télécommande
20 S22032040 Boîtier d’alimentation
21 S22032018 batterie 12V - 2,7Ah(seule)
22 S22021000 Support alimentation rail
23 S52010000 Pesée
24 S22020021 Système de pédale
25 S22041012 Pédale caoutchouc



Parc d’Activités de Nancy -Pompey
Site de Ban la Dame
54390 FROUARD

� : (33) 03.83.495.495
Fax : (33) 03.83.495.496
www.dupont-medical.com

NOTICE D’UTILISATION
Type :

SR2201900 rév.1 édi.06/03  Page :12/12

SAMLIGHT ÉCARTEMENT MANUEL

CARNET
D’ENTRETIEN

SAMLIGHT écartement
manuel

Numéro de série :
……………..

Etablissement :
……………………

Fiche à photocopier et à remettre au technicien lors de
toute intervention sur l’appareil.
En cas d’incident, seul la présentation de toutes les fiches
remplies de ce carnet  permettra de déterminer la
responsabilité de cet incident.

Date Nature  intervention
Vérification, contrôle,
devis,
réparation etc…

Descriptif  de l’intervention Nom et qualité
du technicien


