
CADD-Legacy®
Remplissage et mise en place d’une cassette

1- Remplir la seringue avec le 
volume de médicament à 
transférer dans la cassette.

8- Insérer la tubulure dans le détec-
teur d’air en formant une boucle et
en la maintenant avec le doigt,
puis tirer vers le haut de façon à
insérer totalement celle-ci dans
l’encoche.

4- Incliner le réservoir de manière à
réunir toutes les bulles d’air en
une seule grande bulle et aspirer
tout  l’air restant avec la seringue.

Liquide injecté.

9- La tubulure étant bien insérée, la
pompe peut être mise en marche.

2- Retirer et jeter le bouchon bleu de
la tubulure.

3- Raccorder la seringue à l’embout
luer-lock de la tubulure et 
commencer à remplir la poche.

7- Appuyer sur la touche “Purge”
pour terminer de purger la ligne
une fois la cassette en place.

5- En maintenant l’embout de la
seringue tourné vers le bas, injec-
ter dans la poche le liquide restant
dans la seringue. Utiliser le clamp
pour fermer la tubulure.

Pour tout complément d'information, merci de contacter Smiths Medical France en téléphonant au 01 58 42 50 00
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6- Emboiter les 2 ergots de la casset-
te dans les encoches de la pompe.
Puis verrouiller la cassette à la
pompe.

1 seule
grande bulle

Clampez Détecteur
d’air

Tubulure bien insérée
sous l’encoche


