
TOUCHES ACTIVATION ÉCRAN

• Allumage complet des segments sur l’écran

 

• Affichage du type de programmation (débit/durée)

• Accès au choix débit/durée (possible uniquement avec le niveau d’accès L 0)

• Modification du paramètre débit/durée

• Positionnement automatique du pousseur en début de perfusion

• Arrêt de la pompe
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TOUCHES PROGRAMMATIONS ÉCRAN

• Dispositif éteint avec le niveau d’accès L 0

• Réglage du temps/flux

• Accès à la sélection de l’alarme de fin de perfusion

• Accès à la sélection du nombre de sites de perfusion 

• Accès à la sélection du volume partiel

• Modification de la valeur des paramètres précédents
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INSTRUCTIONS RAPIDES

Pompe à perfusion ambulatoire
CRONO S-PID 50
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Touches temporisées : l’action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne 
soit exécutée.
Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans 
ce manuel et ne représente qu’une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

- IP de 1 à 5 - (uniquement en mode débit) 

TOUCHES       MISE EN MARCHE ÉCRAN
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                                                                                         AMORÇAGE

maintenir enfoncé

et
pression simultanée

• Début de la perfusion

• Mise en marche de la pompe

• Phase d’amorçage

• Affichage du volume partiel (s’il a été programmé)

• Affichage du nombre de sites de perfusion (uniquement en mode débit)

• Distribution de la dose d’amorçage (1,5 ml max.)

• Arrêt de la pompe

4e pression
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TOUCHES      DÉMARRAGE DE LA PERFUSION ÉCRAN

• Démarrage de la perfusion

• Lorsque la pompe est en marche, l’écran affiche la durée de la perfusion.

• Affichage du débit programmé

• S’il a été programmé un nombre de sites de perfusion compris entre 2 et 5 (2 par exemple),  
la pompe procède comme suit :

- 50 % du volume de médicament contenu dans la seringue est administré au premier site de perfusion ;

- à la fin de cette administration partielle, l’écran indique en alternance End et 1-2. Il est alors 
possible de changer de site de perfusion ;

- la perfusion redémarre et les 50 % restant du médicament sont administrés ;

- à la fin de cette administration partielle, l’écran indique End et quelques secondes après, le 
pousseur retourne à sa positon de début de perfusion.
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TOUCHES    FIN DE LA PERFUSION ÉCRAN

• Fin de la perfusion

• Retour automatique du pousseur

• Arrêt de la pompeFI
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                                                     RETOUR ANTICIPÉ DU POUSSEUR / NOMBRE DE PERFUSIONS

• Interruption de la perfusion en cours avec retour anticipé du pousseur en 
position de début de perfusion

• Nombre de perfusions pratiquées  
(PC : Partial Counter - Compteur partiel)
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appuyer pendant 
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                                                            PROGRAMMATION DE LA DURÉE DE LA PERFUSION

• Durée de la perfusion

• Accès au réglage de la durée de la perfusion (modalité « t »)

• Diminution/Augmentation de la durée de la perfusion

                                                                                          ARRÊT

• Arrêt de la pompeet
pression simultanée

/
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                                                                            PROGRAMMATION DU DÉBIT

• Débit

• Accès au réglage du flux (modalité « F »)

• Diminution/Augmentation du débit/
PROG
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CANè S.p.A. Medical Technology
Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italien

Tel. +39 011 9574872 – Fax +39 011 9598880
www.canespa.it  E-post: mailbox@canespa.it
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Distribué par: PENTAFERTE FRANCE SAS
3, rue des Entrepreneurs 

ZAC de l’Ambrésis 77270 Villeparisis 
Tel: 01-64-67-08-63  -  Fax: 01-64-67-13-61 

contact@pentaferte-france.com


