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� Installation  
Positionner le châssis fixe en appui sur les 
bordures de baignoire, puis dévisser les 2 
butées latérales de manière à venir contre les 
parois intérieures de la baignoire. 

Précautions d’utilisation  
� Respecter les consignes de compatibilité baignoire. 
� Ne pas utiliser le siège sans avoir positionné les butées latérales 
� Ne pas destiner ce dispositif à des patients agités ou non lucides.   
� Respecter le poids maxi utilisateur de 120kg.  
� Ne pas immerger. 
� Vérifier que la morphologie de l’utilisateur soit compatible avec les 
ouvertures situées sur l’assise. Pour éviter tout coincement, ajouter 
si nécessaire une serviette sur la coque sans que celle-ci ne 
dépasse pour ne pas gêner la rotation du siège.  
 

Contrôles préconisés  
�  Vérifier l’état du châssis (déformations, soudures, chocs ou 
rayures sur l’époxy...). 
�  Vérifier l’état de la coque plastique (fixations,  revêtement ...). 
�  Vérifier par une rotation complète le verrouillage correct du siège 
sur ses 4 positions. 
� Vérifier que les butées latérales maintiennent correctement le 
siège. 

Consignes de nettoyage  
� Entretien courant  : Nettoyage à l’eau claire ou avec une solution 
désinfectante. 
� Taches rebelles :  Frotter au niveau de la tâche avec une éponge 
imprégnée d’alcool. Rincer à l’eau claire, puis sécher en essuyant 
avec un non-tissé propre. 
 

A PROSCRIRE IMPERATIVEMENT  
(Ces produits pourraient endommager le revêtement ). 

- acétone 
- perchloréthylène et trichloréthylène 
- tous diluants 
- tous solvants et détergents 
- produits d’entretien abrasifs 
- cires de toutes sortes 

 

Spidra 400 

Spidra 600 

120 Kg 

Destination / i nstallation   
� Les sièges de bain Spidra sont conçus pour être utilisés comme 
siège de baignoire. Leur siège pivotant permet un accès et une 
sortie de la baignoire facilités. 
 
 

Garantie  
Les sièges de bain Spidra sont garantis 2 ans contre tout vice de 
fabrication.  
L’usure et les dommages accidentels ne sont pas couverts. 
 
 

Descriptif technique  
� Matériaux  :  
châssis soudé en acier et inox revêtu époxy – coque en 
polypropylène – vis inox – accoudoirs PVC (Spidra 600).   
 
� Poids  :      Spidra  400 : 6,2 kg  Spidra 600 : 7 kg 
 
� Dimensions  :  
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� Utilis ation   
Pour pivoter le siège de bain : 
soulever la manette située sur le 
côté, et faire pivoter le siège d’1/4 de 
tour. Relâcher la manette de manière 
à verrouiller le siège en position. 

� Compatibilité avec baignoire  : 
largeur hors tout : de 600 à 720 
largeur intérieur : de 550 à 650 
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Pour fermer l’accoudoir :  
Abaisser l’accoudoir et le clipser sur 
l’embout du châssis pivotant. 

Clic 
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